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INTRODUCCIÓN 

Felicitaciones por su compra del Tacómetro Digital de Extech, modelo 461891. Este medidor se 
embarca probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable. 
 

CARACTERISTICAS 

 
• Medidas de 0,5 a 19999 rpm 
• Min/Max Memory Recall 
• Cono, embudo, superficie datos adjuntos incluidos 
• Cristal de cuarzo base de tiempo 

ESPECIFICACIONES 

Especificaciones Generales 

Circuito Exclusivo circuito microprocesador de un chip LSI 

Base de tiempo Cristal de cuarzo 

Pantalla Pantalla LCD de funciones múltiples de 5 dígitos, 10mm 
(0.4") 

Medición Rotación  
Superficie 

0.5 a 19,999 rpm. 

0.2 a 6560 ft/min. 

0.05 a 1999.9 m/min 

Memoria Lectura del último valor y máx y min. 

Tiempo de muestreo 1 segundo 

Temperatura/RH de operación 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) / <80% RH 

Fuente de poder 4 baterías de 1.5V AA (UM 3)  

Consumo de energía Aprox. 10 mA 

Peso 280 g/  0.62 lb. (incluyendo baterías) 

Dimensiones 208 x 72 x 37 mm (8.2 x 2.8 x1.5") 

Accesorios Adaptador de cono para r.p.m., adaptador de embudo 
para r.p.m., rueda de prueba para velocidad de 
superficie, estuche. 

Especificaciones de escala  

 Escala Resolución Precisión 

r.p.m. 0.5 a 19,999 r.p.m. 0.1 r.p.m. (0.5 a 999.9 r.p.m.) 
1 r.p.m. (sobre 1000 r.p.m.) 

 

 

 + (0.05% +1d) 

@23+ 5oC 

ft/min 0.2 a 6560 ft/min 0.1 ft/min (0.2 to 999.9 ft/min) 
1 ft/min (sobre 1000 ft/min) 

± (1% rdg + 1d) 

m/min 0.05 a 1999.9 m/min 0.01 m/min (0.05 a 99.99 m/min) 
0.1 m/min (sobre 100 m/min) 
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL 

1. Eje con adaptador de cono colocado 

2. Pantalla LCD  

3. Botón de medición 

4. Interruptor selector de función 

5. Botón de memoria 

6. Accesorio Copa 

7. Superficie accesorio de la rueda 

 

 

OPERACIÓN 

Medición de r.p.m.  

a) Deslice el selector de función a la posición "rpm". 

b) Instale en el eje el adaptador de rpm apropiado  

c) Oprima el botón de medición tocando ligeramente el adaptador de rpm contra la apertura 
central de una flecha giratoria en alineación correcta. Suelte el botón de medición cuando 
se estabilice la lectura en la pantalla (entre 1 y 2 segundos). 

Medición de la velocidad de superficie 

a) Deslice el selector de función a la posición "ft/min" o "m/min" 

b) Coloque la rueda de prueba de velocidad de superficie en el eje 

c) Oprima el botón de medición y sostenga la rueda de prueba contra el dispositivo bajo 
prueba.  Suelte el botón de medición cuando se estabilice la lectura de la pantalla. 

Llamado de memoria 
En la memoria del medidor se guardan automáticamente el último valor y los valores máximo 
y mínimo obtenidos antes de soltar el botón de medición. Estos valores memorizados pueden 
ser mostrados oprimiendo el botón de memoria como se describe a continuación: 

a) Oprima una vez y sostenga – se muestra el último valor seguido por el icono "LA" 

b) Oprima de nuevo y sostenga - se muestra el valor máximo seguido por el icono "UP" 

c) Oprima de nuevo y sostenga - se muestra el valor mínimo seguido por el icono "dn" 
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MANTENIMIENTO 

Reemplazo de la batería: Cuando aparezca el indicador de batería baja ("LO" en la pantalla), 
deslice la cubierta de la batería de la parte posterior del instrumento y reemplace las cuatro 
baterías 1.5V AA y reemplace la cubierta. Quite las baterías si no va a usar el instrumento durante 
un largo periodo de tiempo. 
 

Limpieza: Use solo un paño seco para limpiar la caja de plástico. 

 

Accesorios: Parte # 461990 El Kit contiene: Cono (2), la rueda (2), el asiento (2), y eje (1) 

  

 

 

Copyright © 2013‐2015 FLIR Systems, Inc. 
Todos los derechos reservados incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma 

ISO‐9001 Certified 

www.extech.com 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


